
 

 

 

 

 
Malzeme Tanımı : Beyin MRG için Alıcı Sargı (U-46) 

 
 

 
      

Şekil – 1 Alıcı Sargı 
 

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), vücut içi dokuları görüntülemeye yarayan, 

girişimsel olmayan bir görüntüleme ve tanılama yöntemidir. Günümüzde birçok hastalığın 

ve bozukluğun görüntülenip tanılanmasında yaygın olarak kullanılmakta ve kullanımı 

giderek yaygınlaşmaktadır. MRG’de farklı vücut bölgelerinden (kafa, diz, omurga vb) 

görüntü almak istendiğinde, sinyal kalitesini arttırmak için, o bölgenin şekline özel alıcı 

sargılar da kullanılmaktadır. Bu sargılardan biri de beyin MRG için ihtiyaç duyulan alıcı 

sargıdır.  

 

GENEL İSTERLER: 

RF sargıların temel çalışma frekansı MRG cihazının mıknatıs kuvvetine göre belirlenmektedir. 

1.5T MRG sistemi için beyin MRG cihazının temel isterleri aşağıdaki gibidir: 

 Sargı tipi: Almaç 

 Çalışma frekansı, 63.87 MHz ±100kHz olmalıdır. 

 En az 32 adet alıcı kanala sahip olmalıdır. 

 Görüş Alanı: 25x25 cm2 

 Önyükselteç: Sargıya entegre önyükselteçler bulunmalıdır.  

 Ped: 1 kafa altına, 2 adet de kafanın yanına konulmak üzere ped içermelidir.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Standard Açıklama 

EN 60601-1-2: 2015 Medical electrical equipment-Part 1-2: General 
requirements for basic safety and essential performance 

– Collateral standard: Electromagnetic compatibilty 

EN 60601-1: 2016 Medical electrical equipment-Part 1: General 
requirements for basic safety and essential performance 

EN 60601-2-33:2015 Medical Electrical Equipment: Part 2-33: Particulat 
requirements for the basic safety and essential 

performance of magnetic resonance equipment for 
medical diagnosis 

EN ISO 13485:2016 Medical devices – Quality managaement systems – 
Requirements for regulatory purposes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir. 

 

 


